
          WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
            im. Najświętszej Maryi Panny 

            ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 
                tel. centrala: 34 367 30 00,  sekr. Dyrektora: 34 367 31 04 

                fax: 34 365 17 56,  e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl 
                    Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604  
                      Dział Zamówień Publicznych 

                      tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53,  www.szpitalparkitka.com.pl   e-mail: szp@data.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                    Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego    

 

  Częstochowa, dn. 10.08.2018 r. 
Zamawiający:                                        
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi Panny 
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

dot. przetargu nieograniczonego: 
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM 
ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL 
NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE 
SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 
ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA 
CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
W SZPITALU ROKU 2018” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W 
CZĘSTOCHOWIE. 
Znak sprawy: DAZ.26.058.2018 

 
WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ 

 
W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu. 
Pytanie 1  
dotyczy:  Część nr 1 - punkt 45 z załącznika nr 6, załącznik nr 2 do umowy DAZ.26.058.2018 
APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU, 
UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW POWIETRZA, 
CHRAPANIE, POZYCJA CIAŁA, SP02, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY – 2 SZT 
45 Pulsoksymetr elastyczny silikonowy w technologii Masimo 

– 2 sztuki  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fabrycznie nowe pulsoksymetry elastyczne 
silikonowe w technologii Nonin – 2 sztuki  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  2  
dotyczy:  Część nr 1 - punkt 54 z załącznika nr 6, załącznik nr 2 do umowy DAZ.26.058.2018 
54 Urządzenie typu AutoCPAP kompatybilne z zaoferowanym systemem PSG do automatycznego miareczkowania 

ciśnień terapeutycznych , spełniające następujące wymagania: Min.7 trybów pracy , w tym: CPAP, AutoCPAP, 
AutoCPAP z funkcją komfortu (min. 3 poziomy nastaw) w czasie wydechu. Zestaw akcesoriów niezbędnych do 
zdalnego sterowania urządzeniem z pozycji komputera zbierającego dane i jednoczesnego podłączenia go do 
zaoferowanego systemu do badań polisomnograficznych. Przy podłączeniu do systemu polisomnograficznego 
dodatkowo zintegrowany z danymi PSG zapis ciśnień, wycieków powietrza , częstości oddechów i objętości 
oddechowych pacjenta AutoCPAP - 2 szt. 

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie typu AutoCPAP kompatybilne z 
zaoferowanym systemem PSG do automatycznego miareczkowania ciśnień terapeutycznych, 
spełniające następujące wymagania: minimum 3 tryby pracy, w tym CPAP, AutoCPAP. Zestaw 
akcesoriów niezbędnych do zdalnego sterowania urządzeniem z pozycji komputera zbierającego dane i 
jednoczesnego podłączenia go do zaoferowanego systemu do badań polisomnograficznych. Przy 
podłączeniu do systemu polisomnograficznego dodatkowo zintegrowany z danymi PSG zapis ciśnień, 
wycieków powietrza, częstości oddechów i objętości oddechowych pacjenta AutoCPAP - 2 szt. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  3  
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Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy DAZ.26.058.2018, tabela parametrów technicznych – Część 
Nr 8,  Elektryczne urządzenie do ssania – 4 szt.  
I.10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny zasilany z sieci, bez wbudowanego 
akumulatora?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie  4  
Elektryczne urządzenie do ssania – 4 szt. 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o następujących parametrach (numeracja pozycji zgodna z 
tabelą parametrów technicznych – część nr 6): 
2. Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy próżniowej – zawór pływakowy w pokrywie butli 
(lub zawór hydrofobowy w pokrywie wkładu jednorazowego) oraz filtr hydrofobowo-antybakteryjny na 
drenie; 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
6. uchwyt na przewód ssący na wózku; 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
8. stojak jezdny / wózek czterokołowy, w tym 2 koła blokowane; 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
12. wydajność max 30 l/min (regulowana); 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ 
13. max podciśnienie 95 kPa – regulowane w zakresie 0 – 95 kPa; 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ 
15. wymiary 340 x 140 x 210 mm; 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
16. waga ok. 2,7 kg bez wózka (wózek ok. 5 kg) 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
17. wózek, torba transportowa, uchwyt do przenoszenia, dreny połączeniowe, zasilacz sieciowy, 2 
dodatkowe filtry hydrofobowo- antybakteryjne, 24 wkłady jednorazowe o pojemności 1 l? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  5  
Elektryczne urządzenie do ssania – 4 szt. 
Czy Zamawiający sprecyzuje w pozycji 23, o jakie moduły chciałby rozbudowywać urządzenia? 
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostaje przy zapisie kontynuacji produkcji aparatu przez co najmniej 4 lata, nie będzie 
wymagał rozbudowy o inne moduły. 
W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 6 do SIWZ, Część 8 
 
 
Łóżko szpitalne elektryczne Faultless-LW35 – dotyczy pytań od Nr 6 do 10 
Główne zalety i funkcje łóżka: 
 Łóżko przeznaczone na OIOM i sale intensywnego nadzoru 
 Konstrukcja łóżka umożliwiającą niskie położenie leża 
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 Elektryczna regulacja segmentu pleców, segmentu ud i wysokości 
 Elektryczny Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycje Fowlera i Autokontur, 
 Jednym przyciskiem pozycje krzesła kardiologicznego, antyszokowa, mobilizacyjna, do badań 
(opcja) 
 CPR elektryczny na panelu i manualny, dwustronny przy segmencie pleców 
 Panel centralny sterujący funkcjami łóżka (opcja) 
 Obustronne panele w barierkach bocznych, wbudowane wskaźniki nachylenia segmentów leża 
 Autoregresja segmentu pleców i ud 
 Barierki boczne z tworzywa, opuszczane z blokadą, zgodne z normą EN 60601-2-52 
 Leże czteroczęściowe z łatwo demontowanych paneli ABS 
 Łatwo demontowane szczyty z tworzywa 
 Centralna blokada kół 
 Koła antystatyczne 
 Akumulator 
 Złącze wyrównania potencjałów 
 Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo, elektrostatyczna, łóżko łatwe w utrzymaniu 
czystości 
 W narożach 4 krążki odbojowe i uchwyty dodatkowego wyposażenia 
 Pod leżem, po obu stronach, haczyki na dodatkowe wyposażenie 
 Podwozie z przykryciem z tworzywa i podświetleniem, pozbawione siłowników 
 Uchwyt kabla zasilającego 
 
Pytanie  6  
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektryczne- 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści długość podstawy łóżka 166 cm, szerokość podstawy łóżka 64 cm, która 
zapewni maksymalną stabilność leża? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie  7  
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektryczne- 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści brak informacji graficznej o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji 
CPR na pilocie bez straty 10 pkt jeżeli dźwignia jest koloru czerwonego z graficzną informacją do 
czego służy, jest widoczna bez względu na położenie barierek i jest dostępna z obu stron łóżka? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie  8 
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektryczne- 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji zaawansowanej autoregresji, systemu teleskopowego 
odsuwania się segmentu ud do góry (ruch po okręgu)? Funkcja autoregresji nie ma 
bezpośredniego wpływu na eliminację zagrożenia z tytułu powstania odleżyn. O tym decyduje jakość i 
funkcje zastosowanego materaca, który jest w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjenta. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  9 
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektryczne- 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści barierki tworzywowe  wykonane z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia, 
dwuczęściowe, niezależne, opuszczane za pomocą dźwigni niedostępnej dla pacjenta, z mechanicznym 
amortyzatorem opuszczania chroniące pacjenta na całej długości? Proponowane przez nas rozwiązanie 
jest zdecydowanie bardziej nowoczesne, łatwiejsze to utrzymania czystości a przy tym zachowuje 
funkcjonalność 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie  10 – szafka przyłóżkowa 
Czy Zamawiający dopuści uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady  bez pokrycia antybakteryjnej 
powłoki z miedzi? Z wiedzy dostępnej na całym świecie stosowanie środków antybakteryjnych czy to 
w postaci miedzi czy innych w placówkach szpitalnych ma tylko i wyłącznie zastosowanie w momencie, 
gdy środek antybakteryjny jest nałożony na całą powłokę sprzętu lub nawet całego pomieszczenia. Z 
opisanego przez Zamawiającego opisu w postaci samych uchwytów bakterie na ok. 99 % szafki i w 
około niej będą się rozwijały w tym samym trybie i czasie, więc parametr nie wnosi żadnych walorów 
funkcjonalnych w związku z czym prosimy o dopuszczenie szafki bez opisanej dodatkowej powłoki 
tylko na uchwytach szafki. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie  11 – umowa powierzenia danych osobowych 
Czy Zamawiający wymaga podpisania umowy przetwarzania danych osobowych, jeżeli respirator jako 
urządzenie medyczne nie zawiera ani nie przetwarza danych osobowych pacjenta. Gromadzi jedynie 
dane z terapii i przebiegu pracy urządzenia, które w żaden sposób nie są przypisane do konkretnej 
osoby. Dane nie zawierają danych identyfikacyjnych pacjentów ani jednostek chorobowych.  
Odpowiedź:  
Jeżeli Wykonawca nie wchodzi w posiadanie w/w danych ani pracowników Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie to nie ma potrzeby zawierania umowy 
przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacja Zamawiający dokona stosownej zmiany w  
umowie zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. 
Pytanie  12 
Część Nr 9 – pompa strzykawkowa 
 Pompa infuzyjna strzykawkowa EN-S7 Smart 

 
 Parametry:  
 Zasilanie AC: 100-240 V, 50/60Hz  
 Waga: 1,7 Kg  
 Ekran dotykowy o przekątnej ekranu 4,3”  
 Intuicyjny system operacyjny  
 Możliwość pracy ze strzykawkami: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml  
 12 poziomów okluzji ( od 75 do 900 mmHg )  
 7 trybów Infuzji  
 Bryzoszczelność IP 24  
 Możliwość podłączenia stacji dokującej  
 Min. 12 godzin pracy na wewnętrznym akumulatorze  
 5 godzin czasu ładowania baterii  
 Gniazdo do karetki 12VDC  
 Możliwość podłączenia do sieci WIFI  
 Możliwość połączenia LAN  
 Możliwość połączenia Mini USB  
 Funkcja wzywania pielęgniarki  
 Funkcja Anty-bolusa  
 DERS (System redukujący błędy w podaży leków)  
 Wysoka dokładność przepływu: +/- 2%  
 Automatyczna kalibracja wszystkich rodzajów strzykawek dostępnych na rynku  
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 Szybkość przepływu: 0,01 – 1800 ml/h  
 VTBI: 0 – 9999 ml  
 Automatyczna kalkulacja stężenia  
 Bolus: manualny i programowalny  
 Tryb Stand-by  
 Tryb Nocny  
 Biblioteka leków z możliwością dopisywania własnych pozycji  
 Blokada ekranu  
 Możliwość ustawiania głośności alarmów i jasności ekranu  
 Możliwość pracy w stacji dokującej dla: 2, 4, 6, 8 stanowisk  
 

 

 

 
 
W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w  
celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego  
dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się  
parametrami określonymi poniżej: 
• Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. 
• Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i 
przygotowania strzykawki z płynem przy wyłączonym urządzeniu. 
• Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” w pełni dotykowym ekranie 
• Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V 
• Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h 
• Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin 
• Ochrona przed zalaniem: IP 24 
• Lekka konstrukcja. Pompa o wadze 1,7 kg 
• Funkcja Stand-by programowalna od 1 min do 24 godzin 
• Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z 
możliwością regulacji jasności ekranu na 10 poziomach 
• Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki 
• Możliwość podłączenia poprzez nowoczesny port USB 
• Regulacja głośności: 10 poziomów 
• Możliwość ręcznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych 
zmian parametrów 
• Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min 
Parametry podaży 
• Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60ml 
• Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy i 
parametrów bezpośrednio w  pompie 
• Dokładność podaży: +/- 2% 
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• Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, mg/ml, 
g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml 
• Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, 
g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min;h;24h oraz  ug/kg/min;h;24h, mg/kg/min;h;24h, 
g/kg/min;h;24h, U/kg/min;h;24h, KU/kg/min;h;24h, IU/kg/min;h;24h, IE/kg/min;h;24h, 
mmol/kg/min;h;24h, mol/kg/min;h;24h, kcal/kg/min;h;24h 
• Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów z rozdzielczością 75 
mmHg 
• Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie. 
• Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy oraz automatyczny programowalny podczas 
infuzji  
• Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb TIVA, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb 
unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków, tryb mikro. 
• Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności 
wykonywanej na pompie. 
• Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h z możliwością wyłączenia przez użytkownika 
• Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu 
opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu 
• Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu, który w razie 
potrzeby, można w każdej chwili zdemontować w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce  
• Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego 
bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml 
• Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji 
• Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 
• Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością 
• Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h 
• Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h 
• Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h 
• Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml 
• Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1800 ml/h 
• Lista leków: 40 pozycji 
• Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z 
zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym 
bolusem.  
• Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków 
• Parametry infuzji dla leków:  
1.Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus 
2.Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego 
3.Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej 
Alarmy 
• Wskaźnik pracy pompy 
• Hierarchia alarmów w zależności od ważności. 
• Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji  
Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń 
• Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki 
• Alarm pustej strzykawki 
• Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji 
• Alarm okluzji 
• Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora 
• Alarm rozładowanego akumulatora 
• Alarm braku lub źle założonej strzykawki 
• Alarm wstępny przed końcem infuzji 
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• Alarm wysokiego ciśnienia 
• Alarm braku zasilania 
• Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka 
• Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa 
podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie 
graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w 
formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, 
informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany 
• Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 
• Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach 
dokujących 
• Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z 
poziomu użytkownika 
• Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym 
• Napisy na wyświetlaczu w języku polskim 
• Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu 
Jednocześnie pragnę podkreślić, że przygotowane przez Wykonawcę pytania podyktowane są 
dobrem Zamawiającego oraz chęcią zaoferowania najnowocześniejszych i najbardziej 
ekonomicznych rozwiązań technologicznych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie  13  
Pakietu I – APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W 
CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW 
POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCIA CIAŁA, SPO2, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY  
Dotyczy punktu 7 – Czy Zamawiający dopuści częstotliwość próbkowania pasów rejestrujących 
wysiłek oddechowy (RIP) 20 Hz?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  14 
Pakietu I – APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W 
CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW 
POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCIA CIAŁA, SPO2, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY  
Dotyczy punktu 9 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne – rejestrację chrapania 
poprzez mikrofon wbudowany w jednostkę rejestrującą?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  15  
Pakietu I – APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W 
CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW 
POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCIA CIAŁA, SPO2, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY  
Dotyczy punktu 22 – Czy Zamawiający dopuści system zasilany zewnętrznie (bateria lub 
akumulator)?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  16 
Pakietu I – APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W 
CZASIE SNU, UMOŻLIWIAJĄCY MONITOROWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW: PRZEPŁYW 
POWIETRZA, CHRAPANIE, POZYCIA CIAŁA, SPO2, HR, WYSIŁEK ODDECHOWY  
Dotyczy punktu 45 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr elastyczny, szt.2, w technologii NONIN?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie  17 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 2. 
Pytanie dot. pkt. 13 i 16. Czy Zamawiający dopuści aparat z dedykowanym trybem wentylacji MPV 
przez ustnik w trybie objętościowo-zmiennym? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  18 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 2. 
Pytanie dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści aparat z programowalnym parametrem wentylacji: - 
objętości oddechowe: 50 ml – 2500 ml, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  19 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 2. 
Pytanie dot. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji westchnięcia? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  20 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 2. 
Pytanie dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści aparat z manualnym nastawieniem wyzwalacza 
wdechu? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza.   
Pytanie  21 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 2. 
Pytanie dot. pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji nebulizacji? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  22 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 2. 
Pytanie dot. pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści aparat filtrem wlotowym jednorazowego użytku bez 
możliwości mycia? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  23 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 3. 
Pytanie dot. pkt. 13 i 16. Czy Zamawiający dopuści aparat z dedykowanym trybem wentylacji MPV 
przez ustnik w trybie objętościowo-zmiennym? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  24 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 3. 
Pytanie dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści aparat z programowalnym parametrem wentylacji: - 
objętości oddechowe: 50 ml – 2500 ml, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  25 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 3. 
Pytanie dot. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji westchnięcia? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  26 
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Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 3. 
Pytanie dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści aparat z manualnym nastawieniem wyzwalacza 
wdechu? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  27 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 3. 
Pytanie dot. pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji nebulizacji? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  28 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 3. 
Pytanie dot. pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści aparat filtrem wlotowym jednorazowego użytku bez 
możliwości mycia? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  29 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem kolorowym TFT 16cm (6.3’’) 
640x240? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  30 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu danych 
monitorowania do 227 godz. (9,5 dni badania)? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  31 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada równoważne rozwiązanie, 
port szeregowy z możliwością zainstalowania adaptera na USB? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  32 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z oprogramowaniem do obróbki 
statystycznej danych z kapnografu w języku angielskim licencją na dowolną ilość stanowisk? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  33 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem wyświetlania SpO2: 1-100%, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  34 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiarowym:  
- SpO2: 1-100% (70-100%), 
- Częstość tętna: 30-250 skurczów na minutę (bpm), pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  



          WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
            im. Najświętszej Maryi Panny 

            ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 
                tel. centrala: 34 367 30 00,  sekr. Dyrektora: 34 367 31 04 

                fax: 34 365 17 56,  e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl 
                    Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604  
                      Dział Zamówień Publicznych 

                      tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53,  www.szpitalparkitka.com.pl   e-mail: szp@data.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                    Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego    

 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  35 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści zakres barometru 350-820 mmHg (47-109 kPa), 
dokładność ±3mmHg lub 0,5 Pa? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie  36 
Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 2 do umowy. Tabela parametrów technicznych – Część Nr 4. 
Pytanie dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści podręcznik użytkownika w formie drukowanej lub na 
nośniku cyfrowym? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 
W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, 

udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
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